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客户名称： 浙江南化生物科技股份有限公司 

客户地址： 浙江省海宁市斜桥镇云星路 129 号 2 幢 

 

样品名称 : 蒙脱石干燥剂 

以上信息及样品由客户提供及确认，SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和(或)完整性的责任。 

************* 

SGS 参考号 : 15623792 

收样日期 : 2021-07-17 

测试开始时间 : 2021-07-17 

测试结束时间 : 2021-07-28 

测试结果 : 请见下页（除另有特别说明外，此报告结果仅对测试样品负责） 

 
通标标准技术服务有限公司苏州分公司 
授权签名 

 

谢桂媛 授权签字人 
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结果总结： 

序号 测试项目 测试方法 结果 结论 

1  吸湿率 客户提供 20.7 %  /  

 

备注： 合格：达到要求 

不合格：未达到要求 

/：不下判定 
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测试项目：吸湿率 

样品描述：干燥剂 

测试方法：客户提供 

测试条件： 

1. 称取干燥表面皿 A 的重量，精确至 mg； 

2. 将试样平放在表面皿中，称取表面皿和试样的重量 C，精确至 mg，动作要迅速，以减少样品暴

露在空气中； 

3. 将装有样品的表面皿放在 25 ℃，80 %RH 相对湿度的温湿箱中 48 h； 

4. 取出表面皿，称取表面皿和试样的重量 M，精确至 mg； 

5. 计算吸湿率。 

实验室环境条件：23 ± 2 ℃，50 ± 5 %RH 

测试结果： 

测试项目 测试结果 

吸湿率 20.7 % 

备注：吸湿率，%=(M-C)/(C-A) × 100 

 

样品照片： 
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设备信息： 

设备 型号 设备编号 校准日期 下次校准日期 

恒温恒湿箱 KTHC-415TBS SUZMR-140 2021-01-04 2022-01-03 

电子天平 XPE204 SUZMR-112 2021-01-04 2022-01-03 

- 该检测报告由 SGS 通标标准技术服务有限公司苏州分公司发布。 

- 该检测报告为由 SGS 通标标准技术服务有限公司苏州分公司发布的原检测报告 编号：

SUIN2107005767MR 的中文译本，如中英文有差异，概以英文为准。 

- 检测方法部分/全部不在 CMA 资质认定范围内，本检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、

产品研发等目的，仅供内部参考。 
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